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ATTESTATION 
 

N° SEP/19-011 
 
UTAC déclare que les essais sur le(s) produit(s) listé(s) ci-après, sont conformes par rapport aux 
modalités d’essais suivant le paragraphe 4.4 de la norme EN 1865-5:2014. 
UTAC declares that tests on the product(s) listed hereafter, are in accordance with method of 
paragraph 4.4 of EN1865-5 : 2014  standard 
 
Demandeur (Siège social) : 
 

PROMEBA 
Ctra C 16Km,59.5 
08650 SALLENT 
BARCELONA 
  

Fabriquant : 
Manufacturer : 

PROMEBA 
Ctra C 16Km,59.5 
08650 SALLENT 
BARCELONA 
 

Produit :  
Product : 
 

table support brancard PB460 
Support stretcher  PB460  

Directive / Règlement : 
Directive / Regulation : 

Conditions d’essais décrites dans §4.4 de la norme EN1865-
5 :2014  
Tests conditions described in §4.4 of EN1865-5:2014  
standard 
 

Documents de référence : 
Reference documents : 

Manuel utilisateur (User manual) ; PB-460 SERIES Review 07/19 
Dessin (Drawing) : PB460-00000; PB4600-05002 
 

Rapport UTAC correspondant : 
UTAC Test reports corresponding : 

Rapport d’extension sans essai n°19/05983 
Test report n° 19/05983 
 

Date d’édition:  
 

29 Aout 2019 
August  29th, 2019 
 

 
Nicolas VIE 
Ingénieur projets 
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